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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИФедеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Костромской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.311489 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 918/167

Действительно до 
12 июли 2020 гСредство измерений Гигрометр психрометрический BIIT-1 , 42453-09

наименование, тип. модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)заводской номер(номера) Х553поверено ч полном ооъеме

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)поверено в соответствии с М П  737-83 ГСП .
наименование документа, на основании которого выполнена поверкас применением эталонов: 3.1.Z П О .0 172.2013

наименование, тип. заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

Поверитель 3 ^ Л. И. ГусекДата поверки 
13 июли 2018 г
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при следующих значениях влияющих факторов: температура 21°С, 
влажность 51 %, атмосферное давление 750 мм pm .au. и па основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Знак поверки Начальник отделаповерки ТТ и Ф Х СИ А .М . Половик
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